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は じ め に
ヒトの視覚には解像度が視力 0.1 程度の広い視野があり，

大雑把に目的物や障害物を把握して行動できる．自動車を運

転するためや文字を読むのに必要な視力 0.5～1.0 の高解像
度をもつ網膜部位は，黄斑の中心窩とよばれる網膜中心の狭
い範囲に限られている．ただし，仮に矯正視力が0.1あれば，
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有機色素分子を部材とする世界初の医療機器
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網膜色素変性や加齢黄斑変性では，光を細胞膜電位に変換する網膜視細胞が死んでいるが，視神経として脳に連絡
する神経節細胞は生き残っている．人工網膜は視細胞を代替する人工物で，光を受け電流を出力する電極アレイ型が主
流であるが，電流は拡散するため解像度向上がむずかしい．人工網膜の解像度向上をめざし，光を電位差に変換する光
電変換色素分子を絶縁体のポリエチレン薄膜表面に共有結合した光電変換色素薄膜型の人工網膜「OUReP」を世界で
初めて開発した．OUReP は光受容と電位出力の一体型で，薄膜を鋏で切って眼内に植込む大きさを自由に選べる．使
い捨てインジェクタを使って薄膜を丸め，眼球の網膜下に硝子体手術で植込む．網膜下に植込んだOUReP は光を受け
て電位差を出力し，隣接する網膜組織の神経細胞の活動電位を誘発する．クリーンルームで製造品質管理を行い，安全
性と有効性を証明して，医師主導治験を準備している．

Okayama University-type retinal prosthesis（OUReP）is a novel type of retinal prostheses, designated as pho-
toelectric dye-coupled thin film retinal prosthesis. Stable photoelectric dye molecules with absorption spectrum of 
visible light are chemically coupled to polyethylene thin film surface. The dye-coupled film generates electric 
potential in response to light and stimulates nearby neuronal cells to induce action potential. Retinal prostheses are 
designed to replace the function of dead photoreceptor cells in retinal dystrophy and to send the signal to the 
brain through the living retinal ganglion cells and their axons as optic nerve fibers. We have shown visual evoked 
potential recovery in monkey eyes with macular degeneration after OUReP was implanted by vitreous surgery. 
The dye-coupled films had no toxicity in all tests to assess biological safety for medical devices. Our goal is to 
apply for the approval of OUReP as a medical device at PMDA for the treatment of retinal dystrophy and age-
related macular degeneration.

〔Japanese Journal of Ocular Pharmacology 37：38～47, 2023〕
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色素を選び（図 1），光電変換色素が光照射下で神経細胞を刺
激することを検証し3），2002 年特許を出願し，2006 年に米
国特許が成立し，2018 年には製造に関する米国特許も成立
した．

III　部材としてのポリエチレン薄膜

私たちは光電変換色素分子を結合させる薄くて柔らかく安
定性のある膜としてポリエチレン薄膜に出会った．ポリエチ
レンは人工関節の部材としても生体内に植込まれていて，生
体内安定性，生体適合性では問題ないと考えられた．ポリエ
チレン薄膜の表面を処理してカルボキシル（COOH）基を導
入し，候補の光電変換色素（NK-5962）をその反応基を介し
て共有結合させ，人工網膜の試作品（プロトタイプ）が完成
し（図 1）4），光電変換色素薄膜型人工網膜OUReP（Okayama 
University-type Retinal Prosthesis）と名づけた．この試作
品を使って，培養神経細胞や摘出網膜組織での反応を調
べ5,6），遺伝性網膜変性ラット（RCSラット）の眼球網膜下に
植込んで視覚の回復を証明した7～10）．一方，グリア異物反応
を起こさないようにポリエチレン薄膜表面の性状を変え
て11），さらには光電変換色素分子をポリエチレン薄膜表面に
高密度に結合させる改良を進めた．
この人工網膜の特徴は，絶縁体であるポリエチレン薄膜の

両面に光電変換色素が結合していて，光を吸収する受容器と
電位差を生じる出力器が一体となっている点にある．したが
って，配線や外部起電力など他の部品は不要である．

IV　光誘起表面電位を測れるケルビンプローブ

「半導体ネットおかやま」を主宰する半導体専門家の岡山
理科大学理学部の財部健一教授の発案で，半導体の表面電位
を測定するケルビンプローブを使って人工網膜の表面電位を
測定できるようになった（図 2）．人工網膜に向かって光を消
したり付けたりすると，表面の電位が迅速に変化する．光照
度を上げていくと，人工網膜表面の電位変化は大きくなって
いく．室内灯の明るさである 100～200 lux で人工網膜表面
の電位は 100～300 mV の変化が誘発される1,12）．光強度
300 lux における値を外部電位として有限要素法に基づいて
計算し，近接する神経網膜には十分な電位が伝わることを示
した（図 3）．さらにNEURON Simulator を使って構築した
双極細胞モデルでは，双極細胞に細胞膜電位変化が生じるこ
とが計算できた（図 3）13）．

V　安全性を担保する生物学的安全性評価

光電変換色素（NK-5962）に毒性がないことを調べている
と，むしろ神経細胞死を抑制する効果があることもみつかっ
た14, 15）．2012 年 3 月，厚生労働省医薬食品局から「医療機
器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本

カメラ付きの iPad などで拡大すると文字を読むこともでき
る．視覚の始まりは眼球内の網膜にある視細胞で，光は細胞
膜電位変動に変換され，双極細胞と神経節細胞による神経細
胞のリレーを介して脳に伝わる．視細胞が死滅する病態とし
て，先天性疾患では網膜色素変性，後天性疾患では加齢黄斑
変性がある．視細胞は死滅しているが変性網膜組織には脳へ
連絡する視神経を出す神経節細胞は残っているので，光を電
気信号に変換する人工物で脳へ連絡する神経節細胞を刺激し
て視覚を得るのが人工網膜の基本概念である1,2）．

I　米国で先行する電極アレイ型の人工網膜

2013 年，米国で電極 60 個を組み合わせた電極アレイを眼
内に植込み，眼鏡付きの外部カメラからの画像情報を処理し
て網膜に電流を出力する方式の人工網膜が，食品医薬品局
（Food and Drug Administration：FDA）によって製造販売
承認された．欧米ではその後，約 1,600 万円の価格で販売さ
れ 100 人を超える網膜色素変性で失明した患者が植込み手
術を受けている．人工網膜植込みによって大雑把なものの動
きがわかるようなり，人工網膜の治療概念が臨床的にも通用
することが確認された．この米国方式では，直径 1 mm大の
60 個の電極の集合体（アレイ）を網膜表面に固定して各電極
から電流を流すと，網膜表層を周辺部から走行する神経線維
層がまず刺激され，その奥にある神経節細胞層も刺激され
る．このように全体として 6 mm大四方の拡散する電荷注入
である通電刺激によっても手動弁程度の視覚を回復できるこ
とは驚きであり，視覚に関する大脳の処理機構は適応力が大
きいことを示している．
人工網膜による視覚の質を向上させるためには，第一に広

い視野を得るため大きな面積の人工網膜を網膜の裏（網膜
下）に接触させる必要がある．米国の電極アレイ型のように
硝子体側の網膜上に設置した人工網膜では，他部位の周辺網
膜から走行する神経線維層を刺激するのに対して，網膜下に
設置した人工網膜では直に接する網膜部位の神経細胞のみを
刺激できる．第二に解像度を上げるため個々の画素面積を小
さくして画素数を増やす必要がある．電極や光ダイオードを
素子として使うかぎり，これら二つの目標（画素数が多く大
面積の人工網膜）を同時に達成するのはむずかしいと考えら
れる．

II　素子としての光電変換色素分子

人工網膜とは簡単に考えれば，光を電気信号に変換する素
子を平面に並べて隣接する網膜の神経細胞を刺激すればいい
といえる．電極でもない，光ダイオードでもない人工網膜の
素子として「光を電位差に変換する」光電変換色素分子にた
どりつき，株式会社林原（長瀬産業）が製造する感光色素の
中から分子構造が安定で可視光域に吸収波長をもつ光電変換
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図 1　光電変換色素薄膜型人工網膜 OURePの製造方法
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図 2　走査型ケルビンプローブによる人工網膜 OURePの光誘起表面電位測定
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的考え方について」（薬食機発 0301 第 20 号）が公表されて，
医療機器の安全性評価に関する共通認識が進んだ．これは，
ISO 10993「Biological evaluation of medical devices」に基
づく．人工網膜OUReP は，細胞毒性試験，感作性試験，遺
伝毒性試験（復帰突然変異Ames 試験，染色体異常試験），
埋植試験，刺激性試験，反復投与全身毒性試験において毒性
はなかった．また，人工網膜の素子である光電変換色素
NK-5962 自体にもこれら全試験で毒性はみられなかった．

VI　 製造管理と品質管理のためのクリーンルーム
製造設備

2014 年 12 月，岡山県の異業種（自動車部品）ものづくり
製造会社である三乗（みのり）工業株式会社が人工網膜の製
造基礎技術に関して岡山大学と共同研究契約を締結した．
2015 年 1 月，経済産業省の外郭団体である中小企業基盤整
備機構が運営する岡山大インキュベータに入居し，5月には
クリーンルームの製造施設を構築した（図 4）．この製造場所
で 2016 年 3 月，三乗工業は，医療機器製造業を岡山県に登
録した．本施設の品質管理体制（quality management sys-

tem：QMS）下で製造する治験機器は当初は共同研究者の内
田哲也が責任者となり，岡山大学病院で実施する医師主導治
験（first-in-human feasibility study）に提供する予定であ
る．

VII　安全性と有効性に関する非臨床試験（動物試験）

イヌ，ウサギで，ヒトの硝子体手術と同じ方法で人工網膜
を眼球内の網膜下に植込み，手術の安全性を評価した16,17）．
サルでは右眼の網膜下に塩化コバルト液を注入して人工的な
網膜黄斑変性を作製し，その網膜下に人工網膜を硝子体手術
で植込んだ（図 5）18）．その後 6カ月間，網膜の状態を光干渉
断層計（optical coherence tomography：OCT）で観察し，
眼前の光照射によって誘発される大脳後頭葉の電気活動であ
る視覚誘発電位（visual evoked potential：VEP）を記録し
た．安全性指標としては，網膜剝離を経過中きたすことはな
く，人工網膜は網膜組織と接していた．有効性指標として
は，黄斑変性によって減弱した視覚誘発電位の振幅は，人工
網膜の植込み後 1カ月目には回復し，植込み 6カ月目まで振
幅の回復は維持された（図 5）18）．

図 3　 光強度 300 luxにおける値を外部電位として有限要素法で計算した網膜内電位の空間分布（左下），NEURON Simulator
を使って構築した双極細胞モデル（右上）で計算した双極細胞の膜電位変化（右下） （文献 13 より引用）
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人工網膜の挿入は，イヌ，ウサギ，サル試験では眼内鑷子
で人工網膜を把持して網膜下まで運んだが，手技としてむず
かしかった．そこで，人工網膜を丸めて網膜下に押し込む使
い捨ての注入器（インジェクタ）OUReP Injector を開発し
た19）．最新のインジェクタは弯曲した先端のチューブが内径
1.4 mm，肉厚が 0.1 mmのポリプロピレン製で，シバセ工業
が製造するストローを部材として使い，三乗工業が製造して
いる（図 6）20）．

VIII　 有効性に関する変性網膜組織を使った
活動電位誘発試験

ラットやマウスには遺伝性の網膜変性を発症する系統が維
持され販売されている．一方，ラットやマウスの正常網膜組
織を眼球から摘出して電極が組み込まれたシャーレ（多電極
アレイ）に置き光を当てると，網膜組織の神経細胞の活動で
ある光誘起活動電位スパイクを記録できる（図 7）21）．変性網
膜組織を眼球から摘出して，多電極シャーレに置いて光を当
てても活動電位スパイクは発生しない．変性網膜組織の上に
人工網膜を乗せて光を当てると活動電位スパイクが誘発され
ることを証明し，人工網膜の有効性の指標としている（図
8）12,21）．
多電極シャーレ記録では変性網膜組織を人工網膜で押さえ

て記録するので，変性網膜組織の神経細胞が死んでしまい長
時間記録できない．また，変性網膜組織では光とは無関係に
自発活動電位が発生するので，光応答性反応との区別がむず
かしい．そこで，マウス正常網膜組織を使い，視細胞とOn
型双極細胞との間の神経伝達を遮断する試薬 L-AP4 を灌流
して，タングステン単電極を網膜組織に刺入して神経節細胞
の活動電位を記録する方法を確立した（図 9）．この手技によ
って長時間活動電位を安定的に記録できて，人工網膜と対照
フィルムによる反応の差分を検出できるようになった．

IX　 医師主導治験をめざして医薬品医療機器
総合機構との相談

ベンチャー企業や大学に対して医薬品や医療機器の開発を
当初から支援する制度が 2011 年に薬事戦略相談として始ま
った〔（2017 年からは regulatory science（RS）戦略相談に
名称変更〕．2013 年 1 月 11 日，初めて医薬品医療機器総合
機構（PMDA）事前面談に臨み，企業製造品ではない工学部
製造品でも医師主導治験ができることを知り，松尾俊彦が治
験責任者（治験責任医師），内田哲也が治験機器提供者とし
て医師主導治験を行うことをめざして相談を積み重ねてき
た．ヒトで初めての（first-in-human）医師主導治験では，
網膜色素変性の患者 6人を対象とする植込み手術眼の視力が

図 4　岡山大インキュベータに構築した人工網膜 OURePのクリーンルーム製造設備
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図 5　黄斑変性サル眼への人工網膜植込みによる視覚誘発電位の回復
 （文献 18 より引用）

網膜下の人工網膜

網膜下への人工網膜挿入
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図 6　 ディスポザル製品の人工網膜注入器 OUReP Injectorを使って硝子体手術でウサギ眼球
網膜下へ人工網膜 OUReP植込み （文献 20 より引用）
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図 7　人工網膜によって光応答性に誘発されるマウス変性網膜組織の活動電位の多電極シャーレによる記録
 （文献 21 より引用）
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図 8　多電極シャーレ記録によるマウス変性網膜組織を使った人工網膜有効性評価の流れ図
 （文献 21 より引用）
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図 10　人工網膜の寿命延長をめざした光電変換色素の配位子の置換，および熱加速試験での安定性
 （文献 24 より引用）
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図 9　 視細胞と On型双極細胞との間の神経伝達を遮断する試薬 L-AP4灌流下でのマウス正常網膜組織を
使った人工網膜誘発活動電位のタングステン単電極による記録
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光覚弁で，他眼の視力も手動弁以下，脳へ連絡する神経が残
っていることを示すために網膜の神経層構造がある22,23）こと
などを組入れ基準としている．

お わ り に
世界初の新方式のため先行事例がなく，自ら製造や品質基

準を策定して，倫理的で科学的な医師主導治験を準備してい
る．2013 年に薬事法が改正され，法律名も「医薬品，医療
機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」と
変更されて 2014 年に施行された．製造工程管理と品質管理
を進めて治験機器概要書と治験実施計画書を作成し，人工網
膜注入器OUReP Injector（クラス 2新医療機器）を使って人
工網膜OUReP（クラス 3新医療機器）を植込む治験計画の
届出を PMDAに提出する予定である．人工網膜の実現を応
援し長いこと待っている方々の気持ちを大切にして，患者会
とも連携して進めている．多くの人たちに支えられて，治験
の入口にようやくたどり着いたところである．
先を見越して，人工網膜の体内寿命を延長させる目的で光

電変換色素分子の配位子を替える次世代の人工網膜を開発す
る研究も進めている（図 10）24～26）．一方，網膜色素変性の視
細胞死を抑制する薬物治療の開発にも取り組み，光電変換色
素NK-5962 自体が薬物候補になり15,27,28），他の感光色素
NK-4 も候補になりうることを見いだしている29）．別の取り
組みとして，網膜神経節細胞とその軸索の視神経が死滅する
疾患であるため，人工網膜では治療できない緑内障に対して
は，人工神経の開発を進めている．

著者の利益相反：利益相反公開基準に該当なし
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